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BlIOcuan

SEMICONDUCTOR LASER THERAPY








Jak často používat BIOquant a s jakým výkonem laserového zářiče?

Přístroj BIOquant má 3 volitelné stupně výkonu laseru: 3 mW, 4 mW a 5 mW. Jaký výkon v jakých situacích použít?

	Výkon
	Počet terapií denně
	Charakteristika

	3 mW
	1
	Pro nové uživatele BIOquantu – zvykací fáze, vhodné pro první terapie, aby si organizmus přivykl. Délka 3 až 7 dnů, 1x denně.

	3 mW
	2
	Preventivní terapie pro zlepšení zdraví, okysličování celého organizmu lidského těla, nápravy nevýrazných problémů, zlepšení fyzické i duševní kondice. Délka terapie dle potřeby, 2x denně obvykle několik týdnů. Vhodné opakovat alespoň 1x za čtvrt roku.

	4 mW
	1
	Lehká léčebná terapie pro většinu problémů lehčího charakteru. Délka 2 až 3 měsíce denně, měsíc vynechat a opakovat terapii po dobu 2 až 3 měsíců. Tento cyklus opakovat dle potřeby a konkrétních podmínek.

	4 mW
	2
	Standardní léčebná terapie. Délka kůry 3 až 4 měsíce 2x denně s odstupem cca 10 až 12 hodin. Měsíc vynechat a stejný cyklus zopakovat. Po ústupu obtíží lze zvolit některou z udržovacích terapií 3 nebo 4 mW s frekvencí občasně nebo dle potřeby. 

	5 mW
	1
	Léčebná terapie pro dlouhotrvající, chronické stavy. Délka 3 až 4 měsíce denně, měsíc vynechat. Tento cyklus opakovat dle potřeby 2x až 3x ročně. Při tomto stupni výkonu doporučujeme alespoň v první terapeutické fázi (1 až 2 měsíce) volit terapii 2x denně.

	5 mW
	2
	Komplexní léčebná terapie pro dlouhotrvající, chronické a těžké stavy. Délka kůry 3 až 4 měsíce 2x denně s odstupem cca 10 až 12 hodin. Měsíc vynechat a opět terapie 2x denně po dobu 3 až 4 měsíců. Stejný cyklus dále pravidelně opakovat až do zmírnění nebo odstranění obtíží. Po zmírnění obtíží a zlepšení stavu lze zvolit i terapie s výkonem 4 mW 2x denně.. 



