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BIOquant – Návod k použití


Návod k použití

BIOQUANT

Polovodičová laserová terapie

(Upozornění - důležité: tento návod k použití si důkladně a pozorně

přečtěte ještě před prvním použitím přístroje)
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Základní informace

BIOQUANT je přístroj pro polovodičovou laserovou terapii, která se stala vhodným řešením pro prevenci i pro léčbu nemocí a doprovodných potíží, jejichž příčina je v ne optimálním složení a stavu krve (podrobnosti a omezení – viz další text)  
Úvod

V současné době podle statistik Světové organizace pro ochranu zdraví (WTO) lidstvo trpí nejvíce srdečně-cévními chorobami a cukrovkou. Srdečně-cévní choroby vznikají velmi často z důvodu vysokého obsahu tuků v krvi a vysoké krevní viskozity.

Přístroj BIOQUANT - polovodičová laserová terapie (Semiconductor Laser Therapeutic Instrument) slouží zejména k odblokování mikrocirkulace v organizmu a ke zlepšení zdravotního stavu orgánu a tkání.

Mezi hlavní důvody vzniku srdečně-cévních chorob s následkem omezení nebo zablokování mikrocirkulace jsou problémy s přenosem kyslíku. Přenos životodárného kyslíku může být významně blokovaný nadměrným množstvím tuku v krvi, či jiných nežádoucích látek. Ozářením krve prostřednictvím nosní dutiny se fotony z laserového záření dostávají do krevního řečiště a aktivují erytrocyty v krvi tím, že rozpouštějí v krvi obsažené tuky. Výsledkem je normální uspořádání červených krvinek a následně zvýšená schopnost erytrocytů přenášet kyslík k jednotlivým tkáním a orgánům. Tento přístroj BIOQUANT se od jiných laserových přístrojů a systémů odlišuje vlnovou délku laseru a způsobem aplikace. Vlnová délka laserového záření je 650 nm, což je podle dlouhodobých klinických testů přesně ta vlnová délka, která pozitivním způsobem ovlivňuje krev a která po dobu aplikace ozařuje vnitřek nosní dutiny, které je oboustranně bohatě prokrvená a nachází se v těchto místech nespočetné množství nervů. K získání detailních popisů funkčnosti, všech okolností a způsobů využití doporučujeme  přečíst si články na internetových stránkách www.bioquant.cz, kde jsou k dispozici i výsledky klinických testů, posudky a certifikáty platné jak v Evropské Unii, tak i přímo v České Republice.

Laserové ozařování krve pozitivně ovlivňuje biochemické procesy v krvi. Fyzikální vlastnosti laserového světla této vlnové délky ovlivňují biologické vlastnosti živých buněk, podporovány jsou buněčné aktivity, zvyšuje se schopnost erytrocytů měnit svůj tvar, zvyšuje se schopnost erytrocytů celým svým povrchem přenášet kyslíku do cílových buněk organizmu, zlepšují se reologické vlastnosti krve, snižují se nežádoucí triglyceridy a pozitivně se upravuje cholesterol (poměr HDL:LDL), přičemž tato vlnová délka s tímto výkonem nemá žádné negativní dopady na jakékoliv živé buňky. Laserové světlo této vlnové délky krev aktivuje, zbavuje nežádoucích příměsí a složek a krev celkově vzbuzuje. Laserové fotony vypuzené prostřednictvím laserového světla jsou absorbovány oxyhemoglobinem a deoxyhemoglobinem. Vlivem laserového světla používaného přístrojem BIOquant dochází i k rozpouštění lipidoproteinového obalu erytrocytů, čímž se obnovuje jejich přirozený záporný náboj, zlepšuje se jejich specifický objem, snižuje se agregace (shlukování) erytrocytů, zlepšuje se fibrinolýza, pozitivně se upravuje reologie krve. Tím dochází i k snížení viskozity krve a podstatnému zlepšení cirkulace krve s jejím zlepšeným průnikem do všech mikrocév a i nejtenčích krevních  kapilár. Vlnová délka laseru 650 nm, kterou používá BIOquant, zlepšuje biologické vlastnosti buněk a jejich funkčnost, normalizuje se distribuce enzymových receptorů na buněčných membránách, zvyšuje se stabilita těchto membrán. Postupně dochází k úpravě a obnovování funkce cévního systému v celém organizmu. Výrazně se zlepšuje prokrvování všech buněk celého organizmu bez ohledu na jejich polohu, či umístění, což má podstatný blahodárný účinek na stav a výkonnost lidského těla. Laserové ozařování této vlnové délky snižuje množství krevních lipidů, normalizuje se podíl cholesterolu a fosfolipidů v buněčné membráně, zlepšuje se stabilita lipidů. Vedle toho laserové ozařování této vlnové délky snižuje poškozování buněk volnými radikály a urychluje se proces zbavování se těchto volných radikálů.
Technická specifikace

Název produktu: 
BIOQUANT

Typ produktu: 
Polovodičová laserová terapie

Třída laseru:

3R

Tato třída 3R znamená, že lasery, které pracují ve spojitém režimu emitují záření ve viditelné oblasti spektra a výkon nepřesahuje 5 mW. Tato třída laserů se považuje za bezpečnou, avšak je nutné vyvarovat se přímého pohledu do laserového paprsku nebo svícení laserovým paprskem přímo do oka. Avšak i v případě, že se překročí doba MPE (maximální povolená expozice do oka), je riziko poranění oka nízké. Doba MPE bez poranění oka závisí na vzdálenosti zdroje laserového paprsku od oka. S rostoucí vzdáleností vyzařované energie ve W/cm² klesá, protože paprsky laseru se rozptylují kuželovitě do větší plochy. Kratší vzdálenosti od oka však dobu MPE zkracují, protože s menší vzdáleností roste výkon dopadající na jednotku plochy (W/cm²). MPE se velmi rychle se vzdáleností zmenšuje až k nule.

UPOZORNĚNÍ: je třeba se vyvarovat úmyslnému dlouhodobému ozařování oční sítnice laserovým paprskem z malé vzdálenosti. Řiďte se instrukcemi uvedenými v tomto návodu i v dalším textu.

Technické parametry
	Vlnová délka 
	650nm

	Výkon na výstupu
	≦5mw

	Provozní napětí přístroje
	≦3V

	Vstupní napětí přístroje
	100V-240V

	Výstupní napětí přístroje
	9V/150MA


Popis přístroje BIOQUANT

(poznámka – vyobrazení, případně detailní zpracování přístroje se může v některých verzích lišit od tohoto obrázku. Neliší se však funkčnost a jakékoliv technické a provozní parametry, ty jsou vždy garantovány ve stejném rozsahu)
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	1. Tlačítko ON = zapnutí přístroje

2. Tlačítko SELECT = volba intenzity, výkonu

3. Tlačítko START = spuštění terapie

4. Tlačítko OFF = vypnutí přístroje

5. Světelná kontrolka 30 min = časová signalizace terapie

6. Světelné kontrolky 3, 4, 5 mw = signalizuje zvolenou  intenzitu terapie

7. Světelná kontrolka WORK – signalizuje průběh terapie

8. Napájecí kabel laseru (z přístroje do nosního aplikátoru)

9. Laserové zařízení (na konci napájecího kabelu laseru)

10. Kryt baterií (zadní strana přístroje)

11. Otvor na šňůrku na krk (strana přístroje)




Obsah balení 

Obdrželi jste obchodní balení přístroje BIOQUANT. Obsah obchodního balení:

· BIOQUANT polovodičový laserový přístroj - 1 kus

· Nosní aplikační nástavce – 5 kusů

· Nosní držák, klips – 2 kusy (1 náhradní)

· Nabíjecí baterie – 4 kusy 

· Nabíječka baterií – 1 kus (přiložena volně mimo krabici přístroje)

· Návod k použití

· Záruční list (= Faktura, Daňový doklad o koupi)

· Základní informace o přístroji BIOQUANT a jeho používání

Úkony před použitím přístroje BIOQUANT: 

1. Nabíjecí baterie vložte do nabíječky. Pozor na správnou polarizaci při vkládání, respektujte obrázek v nabíječce z hlediska kladného a záporného pólu (+/-). Nabíječka je určena pro napětí v síti 200 až 240 V.

2. Ponechte nabíječku zapnutou do úplného nabití baterií – viz signalizace na nabíječce. Nenechávejte nabíječku zapnutou déle, než je třeba. První nabíjení může trvat až 10 až 12 hodin, další nabíjení jsou již kratší. Jakmile jsou baterie podle signalizace plně nabity, odpojte nabíječku, aby nedošlo k poškození baterií. 

3. Nabité baterie vyjměte z nabíječky. Na zadní straně přístroje BIOquant sejměte kryt baterií (viz šipky ukazující směr sejmutí krytu), vložte nabité baterie. Pozor na správnou polarizaci vkládaných baterií, dbejte nákresů uvnitř, respektujte +/-. Zakryjte plastovým krytem vložené baterie a uzavřete. Tím je přístroj připraven k použití. Baterie vydrží cca 4 hodiny provozu, tedy kdy je přístroj BIOquant zapnut a svítí příslušné provozní kontrolky. Protože 1 terapie trvá 30 minut, je třeba baterie vyjmout a znovu nabít vždy po asi 8 aplikacích. Doporučujeme však baterie nabíjet v nabíječce vždy po asi 5ti až 6ti aplikacích.

4. Z laserové koncovky (na konci kabelu) sejměte kryt laserového zářiče. Vyjměte z obalu a nasaďte na laserový nástavec vždy omyjte vlažnou vodou a utřete. Nosní aplikační nástavec nikomu nepůjčujte, ten je určen vždy pouze pro jediného uživatele z důvody hygienických a případných možných přenosů choroboplodných zárodků a bakterií. 




1. sejmout ve směru šipky z konce laserového tělíska ochranný kryt

2. laserová koncovka bez ochranného krytu

3. nasadit do výřezu na laserové koncovce plastový nosní držák (klips)

4. nasadit na laserovou koncovku vybraný nosní aplikační nástavec a lehce dotlačit dolů

Použití přístroje

1. Vložte nosní aplikační nástavec do jedné nosní dírky. Nepoužívejte násilí, nástavec lehce vložte do nosní dírky a upevněte jej pomocí nosního držáku – klipsu k vnější části nosu. Čím je aplikační nástavec hlouběji v nosním otvoru, tím lépe! Nepoužívejte však násilí, pozor na poškození sliznice uvnitř.

2. Na přístroji BIOQUANT stiskněte tlačítku On. Tím uvedete přístroj do pohotovostního stavu.

3. Tlačítkem Select vyberte zvolený výkon laseru (3, 4, 5 mW). U vybrané varianty se rozsvítí kontrolka. Výběr výkonu laseru – viz  níže a také Základní informace o přístroji BIOQUANT.

4. Stiskněte tlačítko Start. Rozsvítí se kontrolka Work, že přístroj pracuje. Tím začne přístroj vyzařovat laserové červené laserové paprsky a působit na Vaši krev.

5. Po 15 minutách přístroj vydá 10 akustických signálů (pípání). Zamhuřte oči, uvolněte klipsu nosního držáku, koncovku s nosním aplikačním nástavcem lehce a pomalu vyjměte z nosní dutiny a stejným způsobem jej vložte do druhé nosní dutiny. Je jedno, zda využijete dříve levou nebo pravou nosní dutinu, na pořadí nezáleží. POZOR – při přendávání nosního aplikátoru se vyhněte přímému ozáření očí, do laserového červeného paprsku nekoukejte, nesviťte úmyslně do očí ani sobě, ani komukoliv jinému. Za dalších 15 minut vydá přístroj opět akustický signál a po jeho skončení zhasne laserový červený paprsek. Tím je terapie skončena.

6. Stiskněte na přístroji tlačítko OFF, sejměte z laserového nástavce nosní aplikační nástavec, opláchněte vlažnou vodou, utřete čistým ubrouskem.  Laserový zářič zakryjte krytkou z důvodu zabránění vniku prachu a nečistot. Celý přístroj uložte do krabice a tu umístěte na suché stinné místo. Nenechávejte přístroj ležet na mrazu, na slunci, ani v jiných extrémních podmínkách. Pamatujte, že jde o citlivé laserové zařízení, které nemá rádo mráz, nadměrné teplo, přímé slunce, vlhkost a podobně.

7. Při terapii doporučujeme zůstat v klidu, nejlépe na lůžku, v křesle, či jen na židli, nevykonávejte žádné namáhavé úkony a dbejte, aby nebyl nika zvlášť namáhán spojovací kabel mezi přístrojem a nosním aplikátorem. Při terapii nejezte, nepijte, nekuřte, nepohybujte se příliš po místnosti,  nevykonávejte nic, co by mohlo narušit činnost přístroje.  Je zakázáno přístroj používat například při koupání, při řízení auta) a při činnostech, kterým se musíte plně věnovat. 

8. Přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu kromě dobíjení baterií. Při umazání přístroje nebo potřebě ho vyčistit použijte hadřík mírně navlhčený vlažnou vodou a přístroj otřete. V žádném případě se nesmí dostat voda ani do přístroje, ani do nosního aplikátoru. Úplně postačí lehce navlhčený hadřík nebo i ubrousek. Přístroj čistěte zásadně ve vypnutém stavu (OFF).

9. Pokud začne přístroj vydávat trvalé  přerušované zvuky (pípání), je to signál, že nejsou dostatečně nabity baterie. Baterie vyjměte z přístroje, vložte je do nabíječky baterií a nechte nabíjet, dokud nejsou opět plně nabity. Nabité baterie pak vložte zpět do přístroje BIOquant. POZOR na správnou polarizaci (+/-) !

Jakou zvolit intenzitu ozařování (stupeň 3, 4 nebo 5)

Na přístroji BIOQUANT lze volit mezi třemi stupni výklonu laseru, stupeň 3, 4 nebo 5. Číslo stupně označuje výkon laseru v mW (miliwatty). 

Pokud používáte BIOQUANT poprvé, zapínejte po dobu prvního týdne výkon na stupeň 3 mW a terapii začněte v délce asi 15 minut (do první zvukové signalizace přístroje, po uplynutí této doby přístroj vypněte tlačítkem OFF). Pokud se neobjeví během 2 dnů žádné komplikace, není nadále již nutný ruční časový limit. Délka terapie je nastavena na 30 minut (15 + 15 minut pro obě nosní dírky).  Jestliže se během dalších 2 dnů ani při této délce terapie neobjeví žádné komplikace, přejděte na stupeň 4 mW výkonu, tedy stupeň terapeutický, případně i 2x denně (časový odstup jednotlivých terapií cca 10 až 12 hodin).

Stupeň 5mW se doporučuje používat při chronických nebo déletrvajících houževnatých stavech. Závažné stavy mohou být léčeny přístrojem BIOQUANT 2x denně (ráno a večer s odstupem 10 až 12 hodin) stupněm 5 mW po dobu jednoho měsíce. Po uplynutí měsíce zredukujte léčbu při stupni 5 mW na 1x denně po celou dobu terapie.  

Doporučené délky terapií:

Zlepšení kondice, prevence: stupeň 3 po dobu 1 až 2 měsíce denně, 2 měsíce vynechat, 1 měsíc denně. Opakujte podle potřeby. Při opakovaných terapiích lze i stupeň 4.

Léčba (dle typu potíží): stupeň 4 po dobu 3 až 4 měsíců 2x denně, 1 měsíc vynechat, pokračovat opět 3 až 4 měsíce 2x denně, dále dle potřeby.

Léčba chronických a těžkých stavů: stupeň 4 po dobu 1 měsíce 2x denně, poté přejít na stupeň 5 po dobu 3 až 4 měsíců 2x denně. Měsíc až dva vynechat, potom opět stupeň 5 po dobu 3 až 4 měsíců 1x až 2x denně, atd. Po zlepšení stavu možno prodloužit pauzy a pokračovat terapiemi na stupeň 5 nebo 4 alespoň 1x denně.

UPOZORNĚNÍ: i v případě, že budete cítit výrazné zlepšení Vašich zdravotních problémů, pamatujte, že jediný, kdo může upravit Vaše medikamentózní léčení je Váš lékař. Ten může upravit rozsah a způsob medikamentózní léčby na základě lékařských vyšetření podle Vašeho aktuálního zlepšeného stavu. Nikdy neměňte svoji dosavadní medikamentózní léčbu sami! 

Léčení s přístrojem BIOQUANT 

Jak BIOQUANT  ovlivňuje naše tělo

Červené krvinky (erytrocyty) a krevní cévy přepravují kyslík a potřebné živiny k buňkám orgánů a tkanin .Následně na sebe vážou oxid uhličitý a jiné odpadové látky produkované tkaninami. Po výměně látek odkysličená krev proudí žilami do pravé artérie a pak do plic, kde dochází k následnému okysličení červených krvinek. Takto okysličená krev se vrací do levé komory a tento cyklus se opakuje neustále. 

Je více faktorů, které mohou způsobit svojí intenzitou a délkou trvání patologické změny v organizmu:

· Znečištění prostředí, např. vzduch, který dýcháme, tekutiny, které pijeme

· Strava, zvlášť když  je bohatá na tuky

· Stres, vyčerpání, únava

· Nedostatek pohybu

· Kouření

· Nadměrné pití alkoholu

· Další faktory

Výsledkem jsou rozličné zdravotní problémy. Nejčastějším důsledkem podle statistik  je zvýšený krevní tlak a srdečně cévní onemocnění. Jsou však důsledkem také zhoršení mikrocirkulace a vlastností krve, což má svůj prvotní důvod v nahoře uvedených příčinách. Pokud se objeví problémy v mikrocirkulaci, příčinou-důsledkem  jsou patologické změny v určitých orgánech a postupný nárůst krevního tlaku. 

Jaké patologické změny mohou v takovém případě například nastat?

· Pokud se objeví okluze na mozku, člověk cítí závratě.

· Mrtvice může nastat v případě nedostatku kyslíku v organizmu.

· Vysoký krevní tlak nastává při zvýšeném množství tuků v krvi, slabém okysličení a špatné mikrocirkulaci, později nastává i kornatění tepen

· Trombóza vzniká při zablokovaní a ucpání cév .

· Křečové žíly vznikají při slabém prokrvení dolních končetin a jiných problémech

Negativní faktory ovlivňující naše zdraví:

· nadměrné množství tuků v krvi způsobuje vysokou viskozitu krve

· červené krvinky mají omezenou schopnost přenášet kyslík a odnášet odpadové látky

· červené krvinky  ztrácejí pružnost a schopnost rychlé regenerace 

· hromadí se odpad v těle

· ucpávají se cévy

· zanášejí se cévní stěny

· dochází k překyselení organizmu a zhoršené likvidaci volných radikálů

Pamatujte, pokud jde o Vaše zdraví, nikdy nespoléhejte pouze na zdravotnické pomůcky, léčbu stanovenou ošetřujícím lékařem, na informace ze svého okolí. Vždy je třeba, aby se každý staral o své zdraví sám trvale, žil a stravoval se zdravě a vyhýbal se vlivům, které zdraví člověka ohrožují. Bez toho bude každá léčba, každá terapie jen málo účinná.

Jaké choroby BIOQUANT  léčí

Indikace pro léčbu s BIOquantem se stále rozšiřují tak, jak jednotlivá zdravotnická odvětví přicházejí s dalšími novými poznatky. V současné době je to již přes 130 indikací z mnoha oborů. Podrobnosti sledujte na www.bioquant.cz. Z pohledu obecného:

- Redukuje krevní viskozitu: když se Monochromatické fotony s nízkou intenzitou dostanou do krve, zvyšuje se schopnost červených krvinek deformovat se, tím se zlepšuje schopnost červených krvinek přenášet kyslík, krvinky se od sebe oddělí a tak jsou schopné přijímat látky celým svým povrchem. Následně klesá krevní viskozita. 

- Redukování krevních lipidů: když se Monochromatické fotony s nízkou intenzitou dostanou do krve, aktivuje se velké množství enzymů v krvi, nadbytečné tuky v krvi se rozpustí, množství kyslíku v krvi se zvýší, tím se urychlí čistící proces od volných radikálů, metabolické procesy peroxidace lipidů jsou narušené, redukuje se množství cholesterolu a množství tuků v krvi klesá.  

- Okysličení těla: ovlivňuje se schopnost erytrocytů okysličovat se v plicích a tak se zvyšuje množství kyslíku v krvi. Okysličení se projevuje v celém organizmu zlepšením stavu, vyšší výkonností, omezením, případně odbouráním zdravotních problémů, které na nedostatečném okysličování a snížené mikrocirkulaci přímo závisí.

- Redukuje možnost tvorby sraženin v krvi: když se Monochromatické fotony s nízkou intenzitou dostanou do krve, aktivují se složky, které sníží a redukují zúžení cév, tedy cévy se roztáhnou a následně to omezí tvorbu sraženin.  Omezuje riziko vzniku onemocnění jako: sraženiny krve v cévách, srdeční mrtvice - infarkt, srdečně-cévní onemocnění atd.

- Léčení hypertenze a stabilizování krevního tlaku: : když se Monochromatické fotony s nízkou intenzitou dostanou do krve, krevní viskozita se redukuje, zlepšuje se schopnost hromadění červených krvinek a krevních destiček, proto se omezí vnější odpor. Omezuje se množství tuků v krvi, elasticita cévních stěn se zlepšuje a krevní tlak se ustaluje. A co víc, fotony redukují vnější odpor, zmírní zátěž srdce a krevní tlak se stabilizuje.

- Prokrvení mozku a zlepšení paměti: každodenně mozek přijímá množství adenosine triphosphate (ATP) a tato energie musí být zpracována za přítomnosti kyslíku a glukózy. Laserová terapie zvyšuje přívod kyslíku do mozku a tím ho posiluje a zlepšuje paměť. 

- Zlepšování klinických symptomů: klinické symptomy kardiovaskulárních onemocnění se zlepší a stabilizují. Podobně se upravují: nevolnost, bolesti hlavy, úzkost a tlak v hrudníku, deprese, amnézie, letargie, srdeční ischémie…  a řada dalších průvodních znaků zdravotních obtíží.

- Zlepšení prokrvení celého organizmu

- Zlepšení prokrvení dolních končetin (Diabetes!)
- Léčba astmatu a zlepšení funkce štítné žlázy

- Ozdravění a stabilizace nervového systému a endokrinologického systému

- Zlepšení celého dýchacího systému: alergie, ap.

- Pozitivně dlouhodobě upravuje hladinu cukru v krvi, likviduje cholesterol, zkvalitňuje život diabetikům

- Kosmetické problémy jako akné, kruhy pod očima, ap.

- Léčí psoriázu (lupénka), kožní potíže

Je dobré si uvědomit: přístroj BIOquant pozitivně ovlivňuje krev a její složky, zajišťuje kvalitní mikrocirkulaci a tím pozitivně působí na všechny problémy, potíže a choroby, jejichž původ, či příčina je v nedobrém stavu krve a krevních složek. V tom tkví jeho univerzalita pro celý lidský organizmus a naprostou většinu lidí zdravých, i nemocných.

Indikace: 

Výrazně účinný při syndromech vysoké viskozity krve, hyperlipidemii, arterioskleróze, nedostatečném zásobováním srdce a mozku krví, předcházení trombózám a tvorbě trombů v krvi, úpravě vysokého krevního tlaku, angíně pectoris, infarktu myokardu, mozkové trombóze, cukrovce, mozkové mrtvici, následků mozkového traumatu, vaskulárních bolestí hlavy, migréně, nespavosti, schizofrenii, Parkinsonově chorobě, Alzheimerově chorobě, neuralgii, některých typů rakoviny, srdeční arytmii, bronchitických astmatech, psoriáze, syndromu suchých úst, alergické rinitidě, předcházení únavového syndromu, při subjektivně špatném zdravotním stavu.

KONTRAINDIKACE (pečlivě zkontrolujte svůj stav v porovnání s kontraindikacemi!!!):

V níže uvedené tabulce jsou rozhodující doporučení výrobce přístroje BIOquant. Prosím plně je respektujte, a to i v případě zjištění uvedených problémů například již v době používání přístroje. V tomto případě používání BIOquantu přerušte ihned, jakmile se o této skutečnosti dovíte. 

	Kontraindikace

	Poruchy srážlivosti krve (snížená srážlivost krve), hemoragické stavy

	Těhotenství / menstruace

	Přímé ozařování oka, sítnice oka

	Karcinom a  maligní nádory

	Neléčená epilepsie

	Přímé ozařování krku, resp. štítné žlázy (hyperthyroidoza)

	Časté krvácení a ztráty krve

	Léky na potlačení imunity

	Kardiostimulátor (budík na srdce)

	Věk do 12 let

	Fotocitlivost vrozená i způsobená léky


Kontraindikace byly definovány na základě:

· podkladů a zkušeností výrobce

· odborné literatury 

Poznámky ke kontraindikacím:

Cytostatika nebo nesteroidální imunosupresiva nebo i dlouhodobé systematické ošetrování kortikoidy, stejně jako také léky obsahující arzen způsobují 3-6 měsíců trvající alergickou fotocitlivost.

Nádorová onemocnění jsou sice uvedena jako kontraindikace, ale účinky přístroje v takových případech jsou nyní ve stádiu výzkumů.  

Kardiostimulátor je rovněž kontraindikován, důvodem je však pouze elektromagnetická interference zařízení s přístrojem BIOquant. Citlivě reagovaly zejména starší typy kardiostimulátorů.

Upozornění: přístroj nepatří do rukou dětem, přístroj uchovávejte zásadně mimo dosah dětí! Zabraňte dětem v manipulaci s přístrojem, zabráníte tak možnosti nechtěného poškození organizmu nebo některých jeho částí (oči ap.). Přístroj není určen k používání dětem a děti jej nesmějí samostatně ovládat. Pokud bude terapie podstupovat dítě (věk 12+ let), potom vždy jedině za stálého dozoru dospělé osoby, a to po celou dobu průběhu terapií.

Přístroj je určen výhradně k terapiím v souladu s tímto Návodem k použití. Je zakázáno přístroj používat jakýmkoliv jiným způsobem, než zde popsaným a na jakékoliv jiné organizmy, než lidské. Za případné jakékoliv použití přístroje v rozporu s tímto Návodem nese plnou odpovědnost ten, kdo se takového jednání dopustil.

Fotogalérie

Červené krvinky (erytrocyty) při pohledu do mikroskopu PŘED a PO použití přístroje BIOQUANT 

	



Před použitím BIOQUANTu 

(Erytrocyty se shlukují jeden k druhému v důsledku velké množství tuků v krvi. Nemohou tak dobře vykonávat svoji činnost)
	



Po použití BIOQUANTU – 1 ucelená terapie.

(Erytrocyty jsou oddělené, dochází ke zlepšení okysličování krve a celého organizmu, aktivovaly se enzymy, které v krvi rozpouštějí tuky)


Prokrvení dolních končetin PŘED a PO použití přístroje BIOQUANT 

[image: image3.png]



Na levém obrázku je vidět nedostatečně a slabé prokrvení dolních končetin. Po použití přístroje BIOQUANT – viz pravý obrázek – se dolní končetiny zjevně prokrvily. I tyto výsledky dokazují výraznou změnu ve vlastnostech krve PŘED a PO jedné terapii přístrojem BIOQUANT.

Krevní perfuze v mozku PŘED a PO použití přístroje BIOQUANT 
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Před použitím: Krevní perfuze v mozku je slabá.
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Po použití: Krevní perfuze v mozku se zvýšila.



Bezpečnost

1. Neuskladňujte přístroj na vlhkých a mokrých místech nebo na místech, kde jej k němu může voda, vlhkost, mlha, vodní pára. Zvýšená vlhkost jej může poškodit.

2. Nevystavujte přístroj  přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo ohni.

3. Při zakládání nosního aplikátoru (nástavce) nepoužívejte nadměrnou sílu, pouze lehce zasuňte.

4. Použijte výměnný nosní nástavec 60-100 krát a udržujte ho vždy čistý a vydezinfikovaný. Nepoužívejte cizí nástavce (hygiena, přenos nakažlivých chorob, bakterií, atd.)

5. Děti a osoby s duševními chorobami BIOquant mohou používat jen pod dozorem, nikdy ne samostatně.

6. Uschovejte mimo dosah dětí, které nesmějí přístroj samostatně obsluhovat a manipulovat s ním.

7. Zákaz aplikace na zvířatech všech druhu.

8. Přístroj vypněte a nabíječku baterií vytáhněte ze zásuvky, pokud by zařízení zapáchalo nebo byl vidět dým. 

9. Nedívejte se přímo do paprsku laseru očima, ani při použití brýlí, či jakýchkoliv optických zařízení.

10. Nový přístroj musí být vybaven čerstvě nabitými bateriemi. Ty nabíjejte v nabíječce na plnou kapacitu, až cca  10-12 hodin. Následně může přístroj pracovat několik hodin bez sníženého účinku. Vybité baterie přístroj signalizuje trvalým pípáním.

11. Věnujte pozornost čištění fotokonduktivního nosního nástavce (aplikátoru).

12. Napájecí kabel přístroje: netahejte za spojovací kabel mezi přístrojem a nosním laserovým nástavcem, nelámejte jej, ani jinak násilně nezacházejte, jinak může dojít k jeho poškození a tím k znefunkčnění celého přístroje.

13. Neopravujte přístroj, pokud je porouchaný nebo nefunkční. Opravu svěřte dodavateli přístroje. Nejprve vždy zkontrolujte, jsou-li plně nabity baterie a zda je funkční nabíječka baterií.

14. Průměrná délka bezproblémového použití přístroje BIOQUANT  je asi 4.000 hodin.

15. Používejte výhradně dobíjitelné baterie typu  Ni-H. Pokud použijete alkalické nebo klasické baterie, případně jiné nedobíjitelné baterie, tyto nelze v nabíječce baterií dobíjet. V opačném případě hrozí jejich exploze!

16. Pokud BIOQUANT nebudete používat delší dobu (měsíc a déle), vyjměte z přístroje baterie a uložte je odděleně od přístroje. Před opětovným vložením do přístroje je nabijte v nabíječce baterií.

17. Pozorně si přečtěte Kontraindikace. Přístroj BIOquant nesmějí používat, resp. mohou používat jen omezeně nebo za určitých podmínek, osoby uvedené v  části kontraindikace. 

VAROVÁNÍ: je zakázáno svítit sobě nebo někomu jinému laserovou koncovkou  přímo do očí, protože to může poškodit oční sítnici.

Záruka a omezení záručních podmínek

1. Na přístroj BIOQUANT je poskytována záruka po dobu 24 měsíce ode dne zakoupení výrobku. 

2. BIOquant je přístroj vysoké kvality, je zkontrolovaný, vyhovuje certifikacím a stanoveným normám. Pokud dojde k jeho poškození, přístroj se nesnažte sami opravovat, předejte ho prodejci, který zajistí jeho rychlou opravu, v případě záruční vady zdarma, případně výměnou celého přístroje. 

3. Přístroj mohou používat fyzické osoby, živnostníci i právnické osoby. Přístroj nevyžaduje s ohledem na své technické vlastnosti a provedení žádné zvláštní bezpečností postupy, ani speciální výcvik nebo školení. Přístroj používejte pouze v souladu s Návodem pouze k účelům a způsobem, který je zde popsán. S Návodem je nutné se seznámit ještě před prvním použitím přístroje BIOquant. Jiný způsob použití, než je popsán v tomto Návodu je přísně zakázán! Přístroj je patentově chráněn!

4. Výrobce nijak neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním přístroje nebo jeho dílů.

5. Přístroj je za daných podmínek určen k používání v domácích podmínkách, jakož i ve zdravotnických zařízeních všeho druhu a jiných zdravotnických zařízení. Přístroj nelze jakkoliv používat k výdělečné činnosti, či za úplatu. K tomu je třeba zvláštního písemného povolení prodejce.

6. V případě právnických osob a živnostníků k používání přístroje pro více osob/pacientů je třeba mít na paměti, že průměrná životnost přístroje je cca 4.000 hodin. Pamatujte, že baterie samy nejsou předmětem této záruky a je třeba je při jejich vyčerpání včas vyměnit za nové stejného typu (viz pokyny výrobce na bateriích).

7. Záruku nelze uplatňovat také v těchto případech:

· Označení přístroje, sériové číslo přístroje nebo bezpečnostní plomba přístroje jsou zničeny, poškozeny nebo s nimi bylo manipulováno. 

· Přístroj je po době své expirace, záruční doba 24 měsíců již uplynula.

· Poškození nebo nefunkčnost přístroje vznikla nevhodnou manipulací, nesprávným používáním, či jinými kroky v rozporu s pokyny v tomto Návodu k používání.

· Poškození přístroje vzniklo vnějšími faktory: nevhodným použitím, nehodou, deformací, hrubým zacházením, nesprávným zapojením do jiného zařízení, nesprávným skladováním a uložením například ve vlhkém prostředí, ap.

· Poškození způsobené používáním nekvalitních baterií jiného typu, než kvalitních Ni-H baterií, například běžnými bateriemi, které mohou do přístroje "vytéci". 

· Jakékoliv poškození nebo nefunkčnost baterií přiložených do balení BIOquant.  Baterie jsou s přístrojem dodávány zdarma jako bonus. Přesto jsou tyto baterie osvědčeného typu s minimem výskytu jejich závad. Baterie "nepřebíjejte" v nabíječce, pozor na správnou polarizace +/- při jejich vkládání do přístroje a do nabíječky. V případě poškození baterií zakupte novou sadu se stejnými parametry.

Speciální upozornění: Obsah tohoto materiálu byl podrobně zkontrolován. Pokud se vyskytnou tiskové chyby nebo nejasné porozumění textu, vyhrazujeme si právo vysvětlení. V takovém případě kontaktujte prodejce – viz dole. DODATEK: nebudeme Vás informovat, pokud zlepšíme technickou stránku přístroje. Pokud dojde ke změnám technického provedení, doplníme tuto skutečnost do nové verze Návodu k použití, která bude dodávána společně s přístrojem. Jiná barva nebo jiný design nemá žádný vliv na technické parametry nebo použitelnost a ovládání přístroje.
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POZOR: LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 3R: nedívejte se přímo do laserového červeného paprsku, nesviťte jím do očí jiné osoby, ani sobě. Nezaměřujte laserový paprsek na žádné optické nebo jinak citlivé zařízení a přístroje.

Přístroj má medicínské certifikáty Evropské Unie a je plně registrovaný a schválený k používání ve všech zemích Evropské Unie. Přístroj je patentově chráněný. S ohledem na parametry přístroje a laser třídy 3R je zcela neškodný pro lidský organizmus a jeho používání naprosto bezpečné se zohledněním tohoto návodu. K tomuto přístroji bylo vydáno písemné prohlášení výrobce o shodě, které je přiloženo v originálním prodejním balení přístroje.

Označení [image: image7.jpg]


(notifikační orgán MED/CERT, identifikační číslo 0482).

Přístroj BIOquant je zaregistrován u Ministerstva zdravotnictví ČR. Společnost Way 4U s.r.o. je zaregistrována u Ministerstva zdravotnictví jako dovozce zdravotnických pomůcek do ČR.

Výrobce:

Shenzhen Tianjiquan Science and Technology Co. Ltd, China

Dovozce do zemí Evropské Unie:

YALONG TRADE s.r.o., 

M. Bodického 1517/14, 

050 01 Revúca, 

Slovenská republika

Výhradní dovoz, distribuce, prodej a servis pro Českou Republiku:

Way 4U s.r.o.

Na Vrškách 81

252 03  Řitka

Česká Republika

IČ: 27428281

internet:
www.bioquant.cz
email:

info@bioquant.cz
telefon:
+420 737 802 187
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Spektrometr ukázal, že po použití BIOQUANTu se prokrvení mozku zvýšilo.
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