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1. Informace o BIOquantu - laserovém polovodičovém terapeutickém přístroji
1.1 Mechanizmus aplikace

1.1.1 Medicínský teoretický základ
A. Hemoreologie konstatuje, že většina nejdůležitějších příčin ischemických onemocnění je nesprávná funkce přenosu kyslíku a že vystavením ozáření laserovými fotony se erytrocyty v krvi mohou aktivovat a tím znova nabít a zlepšit  schopnost krve roznášet kyslík. 
B. Teorie upravování funkcí lidského těla hovoří, že fyziologické funkce lidských bytostí jsou ovlivňovány nejen nastaveními a interakcemi mezi různými funkčními systémy těla jako takového, ale také materiály, energií a informacemi vnějšího světa. Fotonový laserový terapeutický přístroj využívá externí faktor – laser na stimulaci systému tělesných tekutin, nervového systému a meridiánového systému a může efektivně nastavit funkce jednotlivých orgánů lidského těla a těla jako takového. 
C. Laserová biologie hovoří, že ozařování lidského těla s použitím slabého laseru s malou vlnovou délkou a správnou intenzitou může vyvolat reakci těla, jmenovitě bioefekt laseru. Funkční parametry našeho fotonového laserového terapeutického přístroje byli vybrány a zakládají se na nahoře uvedeném základu, což garantuje jeho účinek při ošetřování a udržování zdraví. 

1.1.2 Mechanizmus ošetření
Erytrocyt v krvi realizuje svojí funkci přenosu kyslíku kombinováním svých hemoproteinů s kyslíkem, pronikajícím přes membránu buňky. Erytrocyty lidí s vysoce viskózní krví a hyperlipidimií jsou obaleny lipidovými vrstvami a cholesterolem. Červené krevní buňky jsou obalené přebytečnými lipidy, ztrácejí svojí funkci změny tvaru a přenášení kyslíku, snižuje se normální přenos kyslíku a to způsobuje hypoxii orgánů a buněk lidského těla. 
BIOquant - polovodičový laserový terapeutický přístroj využívá laser s nízkou intenzitou a vlnovou délkou 650 nm na ozařování nosní dutiny tak, že nízkoenergetické monochromatické fotony jsou dodávány do krve za účelem zvýšení enzymů, jako lipoproteinová lipáza a přenašeče cholesterolu, což rozpouští lipidové vrstvy a cholesteroly, odlupuje lipidovou vrstvu obalující erytrocyty, které efektivně znova nabývají svojí zavzdušňovací funkci a zlepšuje se funkce červených krvinek v přenášení kyslíku. Kromě toho, když se odloupne vrstva obalující erytrocyty, negativní náboj na povrchu erytrocytů se obnoví, zvýšená odpudivá síla rozdělí buňky, které jsou ve shlucích. Toto také způsobí změny ve formaci proteinů (enzymů a jiných funkčních proteinů) v krvi, produkujících sérii biologických účinků na lidské tělo prostřednictvím fotochemických reakcí výměny energie. Ozařování laserem stimuluje sympatické a parasympatické nervy, způsobuje kontrakce a dilatace sliznic nosu, čímž reflexně vyvolává zlepšení intrakranální cirkulace krve a mikrocirkulace v celém těle. 
Výhody zahrnují:
A. změny hemoreologické povahy (nižší viskozita krve, viskozita plazmy, srážející funkci destiček a shlukování erytrocytů), potlačení tvorby trombů, zlepšení cirkulace krve, hlavně mikrocirkulace. 

B. Nastavení imunologické funkce krve (vrácení imunity tělesných tekutin a buněk), posiluje odolnost těla vůči nemocím, pomoc při zotavování se z infekčních onemocnění a onemocnění souvisejících s alergickou imunitou.

C. Zlepšení stavu intoxikovaného těla, rozšíření aktivity superoxid dizmutázy (SOD, enzym, který eliminuje volné radikály) v těle, snižuje množství středních molekulárních substancí (MMS) v těle a redukuje akumulaci jiných toxických substancí a chrání tělo před poškozením volnými radikály, MMS a jinými toxickými substancemi. 

1.1.3 Ozařování nosní dutiny

Tento polovodičový laserový terapeutický přístroj zkombinoval výhody laserového intravaskulárního ozáření a zralé klinické zkušenosti a tato technologie byla vyvinuta tvořivým způsobem spočívající v tom, že cílová pozice laseru se přesunula z nitra cév do nosní dutiny, čímž se úspěšně realizuje mimotělní laserová terapie krve. Důvod, proč jsme si vybrali nosní dutinu jako oblast, na kterou je zaměřeno ozařování laserem je, že je v ní mnoho pórů, fotony laseru jí bezproblémově a bez zeslabení procházejí, je zde bohaté krevní řečiště, je zde řada nervových zakončení. Právě tudy během několika minut proteče veškerá krev cirkulující v těle, takže ozářena laserem během terapie je všechna krev. Polovodičové laserové záření stimuluje kapiláry a sympatické nervy, a to nejen zvyšuje průtok krve v mozku, ale také způsobuje zlepšení cirkulace krve v celém těle, jakož i pomáhá aktivovat spící neurony v mozku a rozšířit vitalitu mozkových buněk.  Toto jsou všechno důvody, proč jsme si zvolili pro tuto terapii nosní dutinu. 
Z hlediska tradiční medicíny jsou další faktory, podporující BIOquant - ozařování nosní dutiny: 
A.
Otevření pórů a vyčistění mysli – vrchní část nosní dutiny je zároveň spodní částí přední kraniální jamky a všechny lebeční nervy, tepny a žíly, vstupující do dutiny lebeční přecházejí její spodní částí. Ozáření nosní dutiny laserem stimuluje nervy a krevní tepny, které se tu nacházejí, zvyšuje promývání mozku krví, výrazně zlepšuje okysličování a posiluje funkci mozkových buněk. Tento systém účinkuje rychleji a lépe, než intravaskulární ozařování laserem. Za zmínku stojí také, že mezi nosní dutinou lebeční existují určité skryté jemné kanály a spodní vrstva nosní sliznice je bohatá na krevní cévy. Stěny kapilár jsou tu velmi tenké; k dispozici jsou některé ostioly, které jsou výhodné pro výměnu substancí. 

B.
Čistícími kanály jsou meridiány, regulující vnitřnosti – podle čínské tradiční medicíny, všechny kanály a meridiány vnitřností procházejí přes nos.

C.
Ozařování čichového epitelu – čichové receptory jsou umístěny v čichovém epitelu nad horním nosním meatem a nosní přepážkou, s celkovou plochou 5 cm2. Čichový epitel vytváří čichová vlákna, která přecházejí přes čichovou kost a vstupují do čichového centra, čímž se předchází a také ale léčí Alzheimerova choroba. 

1.2 Charakteristiky

1, Pokroková technologie – laser s vlnovou délkou 650 nm je monochromatický, koherentní, nízkoenergetický foton, „světlo lidského života“, kterému se také často říká "zlatá vlnová délka lidského těla". 

2, Bezpečný a spolehlivý – mimotělní ozařovací terapie, která nezpůsobuje poranění, bolesti, ani infekci. Je zcela bezpečná a nijak neohrožuje, nepoškozuje zdraví v žádném ohledu (POZOR však na kontraindikace!)
3, Ekonomický a jednoduchý na použití – je méně nákladný než ošetření v nemocnici a terapie s použitím léků, které jsou velmi drahé. Zakoupený BIOquant bude sloužit po dlouhou dobu a navíc jej může používat i větší počet lidí.
4, Efektivní a účinný – přímé ozařování nosní dutiny pomocí laseru způsobuje snížení viskozity krve, krevních lipidů a úpravu tlaku krve a proto rychle řeší problémy typu koronárních srdečních onemocnění, infarktu myokardu, ischémie a anoxie mozku, bušení srdce, závratí, bolestí hlavy, otupělosti a slabosti končetin. Klinické zkušenosti poukazují na to, že na dosažení a zpozorování účinku terapie stačí 3 – 30 dní podle reálného stavu lidí.
5, Žádné vedlejší účinky – toto je terapie bez použití léků nebo chirurgických zákroků, která nezvyšuje objem krve a nitrolebeční tlak, nemá žádné toxické a nepříznivé účinky, které se někdy vyskytují ve vnitřních orgánech při medikamentózní léčbě. 

6/ Má dobrou reputaci mezi lékaři a odborníky – efekt terapií BIOquantem byl konstatován  mnohaletými klinickými výzkumy, ověřen v klinické praxi a je odborníky hodnocen příznivě. BIOquant disponuje lékařskými a technickými certifikacemi pro celou Evropskou Unii, přístroj je také chráněn patentově. 
1.3 Indikace a kontraindikace

1, Indikace

Výrazně účinný při všech problémech vyplývajících z nedostatečné nebo nesprávné mikrocirkulaci, při syndromech vysoké viskozity krve, hyperlipidemii, arteroskleróze, nedostatečném zásobovaní srdce a mozku krví a kyslíkem, předcházení tvorbě trombů v krvi. Efektivní při vysokém tlaku krve, angíně pectoris, infarktu myokardu, mozkové trombóze, cukrovce, mozkové mrtvici, následcích mozkového traumatu, vaskulárních bolestech hlavy, migréně, nespavosti, schizofrenii, Parkinsonově chorobě, Alzheimerově chorobě, neuralgii, rakovině, arytmii, bronchiálním astmatu, psoriáze, syndromu suchých úst, alergické rinitidě, vředech v ústech, apod. Velmi zajímavé jsou i výsledky terapií při kosmetických vadách, akné, ap.
2, Kontraindikace

Použití tohoto přístroje je zakázáno pro lidi s fotoalergií, hematoporfýrií, hemoragickými chorobami, se silnou koagulopatií a akutními infekčními onemocněními. Dále pro lidi s kardiostimulátorem, gravidní ženy a ženy po dobu menstruace . Lidé, kteří se podrobili bypassu srdce a kterým byl zavedený koronární stent musí být při používaní přístroje opatrní. Přístroj rovněž nemohou používat děti do 15ti let věku.
Vysvětlivky: 
Hemoragické onemocnění – různé druhy krvácení


Koagulopatie – nízká srážlivost krve
2. Reakce při laserové terapii a čeho je třeba si všimnout
2.1 Reakce a relevantní způsoby ošetření po dobu a po ukončení terapií

- dočasně se může objevit mírně zvýšený tlak krve
Polovodičové laserové ozařování nosní dutiny zlepšuje mikrocirkulaci a může zvýšit výkon srdce. Když se sníží viskozita krve, odpor krve se sníží a tím i krevní tlak. Když se průtok krve cévami stává lehčím, hladším, objem krve vracející se do srdce se zvýší a za stejného výkonu srdečního svalu se tak po přechodnou dobu může mírně zvýšit krevní tlak. Podle individuálních pocitů každého uživatele, pokud člověk po dobu ozařování nosní dutiny cítí silnější údery srdce a pocit vyššího "pumpování" krve v hrudi, je vhodné a možné délku terapie zkrátit na 10 – 15 minut (pamatujte, že není potřeba snižovat výkon přístroje), aby se předešlo zvýšení tlaku krve nad pocitově únosnou mez nebo obecně nepříjemným pocitům uživatele. Zkušenosti nám dokázaly, že v průběhu terapií se organizmus po určité době používání přístroje adaptuje a k těmto subjektivním potížím tak již nedochází. 

- pocit závratě, bolesti po ozařování terapii
Za normálních okolností se to nestává. Po ozařování laserem do nosní dutiny velmi málo lidí cítí lehký tlak v hlavě a mírnou dočasnou bolest v přední časti hlavy. Důvod: po ozařování slabým laserem se cévy v nose rozšíří a malá vaskulární síť někdy není sladěna s výkonem srdce a jeho rytmem. Proto někteří lidé můžou cítit mírný tlak nebo lehkou bolest v přední časti hlavy, ale tyto symptomy se po krátkém oddychu automaticky vytratí. 
- končetiny trpící senzorickými poruchami po mrtvici mají pocit bolesti a ztuhnutí.

Tento příznak je při terapii ve skutečnosti dobrý signál. Při mozkové mrtvici dochází k lézám a funkčním poruchám v mozkových buňkách a tedy i k oslabení nebo ztrátě citu a mobility v příslušných končetinách. Ošetřováním polovodičovým laserovým ozařováním nosní dutiny se zlepší místní cirkulace, zvýší se zásobování krve kyslíkem, mozkové tkanivo v poškozených částech mozku a mozkové buňky poškozených končetin znovu začínají fungovat a prvními příznaky tohoto ozdravovacího procesu jsou někdy mírná bolest, svědění, případně mírný pocit tlaku. Obdobně je tomu například i v případě minitrombů a trombů v končetinách.  

2.2 Čeho si je třeba všimnout
1, Užívání a přerušení užívání léků
Polovodičové laserové ozařování nosní dutiny u pacientů s vysokým tlakem, hyperlipidémií a cukrovkou je progresivní terapií. V prvním stádiu tohoto ošetření by pacienti neměli přerušovat medikamentózní léčbu na základě vlastního rozhodnutí, aby se předešlo zhoršení onemocnění nebo jiným komplikacím. Po dobu celé terapie musí být pravidelně kontrolovány klinické příznaky a výsledky testů nahoře uvedených nemocí. Když tyto indikátory poukazují na zlepšení nebo se normalizují, dávky původně používaných léků se po dohodě s Vaším lékařem mohou postupně snižovat až do úplného zastavení. Toto je jedna ze zásad kombinované léčby. V žádném případě si neupravujte medikamentózní léčbu sami, o tom vždy rozhodne ošetřující lékař.
2, Úprava životního stylu
Lidé vynalezli mnoho léků a vyvinuli mnoho technologií, aby byli zdrávi a překonali  nemoci. Avšak žádná z těchto technologií není „všeléčivá“ a dobrá vždy a pro všechny. Chceme zdůraznit, že po dobu používání této polovodičové laserové terapie jsou důležitá kombinovaná opatření, která je potřebné přijmout. V první řade je vhodné držet vyváženou dietu, pravidelně mírně cvičit, vzdát se kouření, omezit alkohol, stále myslet pozitivně a dobře řídit své emoce; za druhé: nebrat léky na základě vlastního rozhodnutí, a pokud je to potřebné, akceptovat lékařem doporučený postup. A nakonec, výkon přístroje BIOquant může být nastaven podle toho, jak to vyžaduje Váš celkový a zdravotní stav. Jedno terapeutické období pro používání přístroje BIOquant je zpravidla 2 až 3 měsíce v kuse, tedy denně. Tak, jak se výsledky opakovaných testů zlepšují, počet použití přístroje se může snížit a interval mezi jednotlivými použitími se může prodloužit. 

Při používání přístroje BIOquant je třeba mít na paměti:

A. Přístroj přestaňte používat v případě aktivního stádia hemoragických lézí (krvácení)
B. Lidé s vážnou koagulopatií musí být při používání tohoto přístroje opatrní. 
C. K bradykardii dochází přibližně u 6 – 8% pacientů. A tedy, lidé s nodální bradykardií musí být při používání přístroje opatrní. 
D. Lidé používající kardiostimulátor nesmějí přístroj používat,
E. V případě fotoalergie (lupus sebaceus, porfýrie) si použití přístroje otestujte velmi krátkou aplikací, cca 5 až 10 minut. Následně se zařiďte podle průběhu a Vašeho stavu.
F. Nesviťte si přístrojem do očí. Při ozařování je vhodné používat pásku na oči nebo ručník na zakrytí očí, relaxujte zavřením očí.
G. Aby se předešlo přenosu infekcí, používejte jednorázové nosní nástavce. Již použité nástavce nepůjčujte jiným osobám.
H. Pacienti s glaukomem musí být opatrní a přístroj nesmí používat, pokud je jejich oční tlak vysoký.
I. U starších, fyzicky slabých lidí, lidí s problémy s koronárními stěnami a lidí s nadměrnou reakcí na terapii by se mělo na začátku začít s aplikací na nejnižší výkon 3 mW a jen po krátkou dobu (cca 5 min), aby se postupně adaptovali. Později je možné čas terapie postupně prodlužovat až na nastavenou časovou délku terapie přímo v přístroji (30 minut). V případě bezproblémových průběhů lze pak i postupně zvyšovat nastavený výkon BIOquantu vždy o jeden stupeň (3, 4, 5 mW).
3. Nejčastěji kladené otázky a odpovědi týkající se BIOquantu

1. Slouží BIOquant - laserový terapeutický přístroj k léčení nebo k péči o zdraví?

BIOquant - laserový terapeutický přístroj je medicínský přístroj druhé třídy, schválený a vyzkoušený v souladu se zákonem. Byly uskutečněny klinické testy a přístroj má funkce jak léčebné (například viz indikace), tak i preventivní, ale je velmi vhodný i pro zvyšování své psychické a fyzické výkonnosti. Z tohoto pohledu jde o unikátní zařízení schopné plnit obě úlohy.
2. Jaký je rozdíl mezi laserem a normálním světlem?
V porovnání s normálním světlem má laser čtyři hlavní vlastnosti:

1. silnější energie: laser může okamžitě vystřelovat atomy

2. lepší nasměrovatelnost: menší úhel odchylky

3. lepší koherence: to je fenomén interference, nazývaný koherentní světlo, což  všeobecně způsobuje, že dvě světelné vlny mají stejnou frekvenci, stejný směr vibrací a udržují si konstantní fázovou polohu
4. lepší monochromatičnost: barvy laseru jsou různé v případě různých vlnových rozsahů
Příklady pro ilustraci:

/1/ Obyčejné světlo se rozptyluje všemi směry, například světlo, z důvodu velkého rozptýlení, může osvětlit celou místnost.

/2/ Ozařování laserem je založeno na stimulační náhradě tepla. Hlavně díky svému přesně řízenému malému rozptylu lze ozařování na malou vzdálenost trochu přirovnat k akupunkturním jehlám. Obyčejné světlo je založeno hlavně na teple; všichni máme zkušenost, že pokožka se nám může po nadměrném ozáření světlem spálit. Při ozařování nízko úrovňovým laserem je zvýšení teploty jen asi 0,5 – 1 °C, nikdy však více, než 2°C. Spálit si pokožku tedy není možné, a to ani při minimální vzdálenosti laserového zářiče od lidských tkání.
3. Co je fotonová hemoterapie?

Z medicínského hlediska, když je krev ozářena laserem přesně regulované vlnové délky, jsou fotony absorbovány hematologickými buňkami a přeměňují se na vnitřní energii, což aktivuje buňky krve. Fotony synteticky mají biologický efekt. 
4. Klasifikace laseru; definice laseru stupně 3A
V souladu s normami jsou lasery a laserové výrobky rozděleny do čtyř stupňů; AEL je maximální povolená radiace laserů a laserových produktů.
1/ Stupeň 1: při správném provozu nedochází k žádnému  škodlivému záření
2/ Stupeň 2: rozsahy záření jsou ve viditelné oblasti; hodnota AEL se rovná hodnotě dvousekundového vystavení ozáření produkty prvního stupně
3/ Stupeň 3: je rozdělen do dvou stupňů: 3A a 3B: stupeň 3A nezpůsobuje žádná poškození nechráněných očí u lidí s normální reakcí na jasné světlo, ale může být škodlivý pro oči za předpokladu, že se pozoruje zařízeními s optickými čočkami. Produkty třídy 3B zahrnují oblast záření od 250 nm do 1.000.000 nm. K neočekávanému poškození zraku může dojít při přímém pohledu do laserového světla, aniž by byly oči nějak vhodně chráněny. To znamená, že kontrola a řádné použití produktů by mělo být přísnější. 
4/ Stupeň 4: Pokud je hodnota AEL vyšší než v stupni 3, potom je to zařízení nejen škodlivé pro oči, ale může způsobit náhodná poškození i za jiných podmínek. Kromě očí může být poškozena i pokožka a může být způsoben požár. Při používání těchto přístrojů musí být velmi přísná kontrola. 

BIOquant je přístroj laserové třídy 3A.
5. S jakým typem terapie pracuje přístroj BIOquant?
BIOquant - je přístroj, aplikující fototerapii, fyzioterapii. Je to typ zelené terapie, bez traumatických následků, je bezbolestný, nemá žádné vedlejší účinky. 
6. Jaká je úroveň laserového záření tohoto přístroje?
BIOquant - laserový terapeutický přístroj aplikuje nízkovýkonové laserové záření o vlnové délce 650 nm. V případě vysokovýkonového laserového ozařování může být způsobeno nevratné poškození cílových tkání; při ozáření nízkým výkonem, což je případ tohoto přístroje, dochází ke stimulaci buněk do plně aktivního stavu. K poškození tkání BIOquantem dojít nemůže.
7. Proč má přístroj vlnovou délku 650 nm?

Lidské tělo se skládá hlavně z vody, hemoglobinu a melaninu. Vlnová délka laseru s minimálním tepelným poškozením a destruktivními účinky na živé buňky se nazývá „okno lidského těla“. Nejnovější medicínské laserové výzkumy poukazují na to, že při laserových paprscích s vlnovou délkou 650 nm, ozařujících organizmus ve vertikálním směru, se přibližně jedna desetina laserové energie absorbuje do krve, proniká pokožkou,  svaly a stěnami cév. Vlnová délka krevního fluorescenčního spektra stimulovaného laserem je mezi 600 – 670 nm a tedy BIOquant se svoji vlnovou délkou 650 nm splňuje všechny předpoklady v tomto smyslu. Pro nejefektivnější stimulaci krevních buněk do plně aktivního stavu je dobré používat laser s vlnovou délkou od 630 do 650 nm, což je ideální i pro terapii. Pokud jde o spektra chemických látek, spektrum od 630 do 650 nm je charakteristické pro větvení krevních porfyrinů. Jednou z hlavních úloh porfyrinů v krvi je vytvářet hematochromy, sehrávající důležitou úlohu při přenosu kyslíku. Z tohoto hlediska je pak zřejmě, že při ozařování krve laserem může v porfyrinech docházet ke změně energie (ze základního do vzbuzeného stavu), což zlepší chemickou aktivitu, a to má za následek zlepšení aktivity hematochromů. Praktickým mnoholetým klinickým využíváním bylo dokázáno, že polovodičový laser právě s vlnovou délkou 650 nm jako zdroj laserového záření může dosáhnout nejlepších výsledků.
8. Jak bezpečné je ozařování prostřednictvím nosní dutiny?
Slabý laser nepatří k ionizujícím zářením, tedy nemá za následek cytomelaplazii. Úroveň bezpečnosti této terapie je určena a certifikována jako 3A (3A znamená, že není nijak nebezpečná pro lidi). V případě přístroje BIOquant s vlnovou délkou 650 nm je energie fotonů blízká energii biologické regenerace buněk. Po prodeji po dobu téměř 6 let, představující téměř 100 000 kusů přístrojů, nebyly zaevidované žádné případy nebezpečí, či ohrožení zdraví. Proto můžeme zformulovat závěr, že přístroj je bezpečný a efektivní, stejně jako způsob ozařování prostřednictvím nosní dutiny.
9. Jaká je definice viskozity krve?
V souladu s fyziologickou koncepcí je viskozita krve určována hlavně shlukováním, deformovatelností a počtem erytrocytů. Na zvýšení viskozity má vliv i koncentrace vláknitých proteinů v plazmě, zvýšení ß-lipoproteinů, cholesterolu a triglyceridů. 

10. Jaké jsou funkce erytrocytů?

Erytrocyt, představující 40% objemu krve je nejvýznamnější buňkou v krvi. Funkcí erytrocytů je přinášet výživné látky, jako například kyslík, atd. V krátkosti řečeno, erytrocyty jsou přenášeče. Jakýkoliv biologický proces v lidském těle vyžaduje přítomnost výživných látek, hlavně kyslíku, který je přenášen zejména erytrocyty. Například tlak v hrudníku, závratě, nedostatečnost dechu nebo jiné symptomy jsou způsobeny nedostatečným přívodem krve do mozku a srdce, což je také nejběžnější onemocnění způsobené ischemickým onemocněním myokardu nebo nedostatkem kyslíku v mozku. 
11. Důvody pro ozařování prostřednictvím nosní dutiny
Ozařování se děje do nosní dutiny z toho důvodu, že sliznice je tu velmi tenká a bohatá na póry, což ulehčuje injektování. Bohatá síť krevních cév na tomto místě způsobuje, že krev cirkulující v našem těle může být ozářena každých pár minut. Jedna třetina krve přichází do mozku kolem nosu. Polovodičové laserové ozáření může zlepšit stimulaci sympatických nervů v kapilárách a tím zlepšit nejen promývání mozku krví, ale i cirkulaci krve v těle. Stěny horní nosní dutiny jsou zároveň spodní částí přední dutiny lebeční. Všechny kraniální nervy, tepny a žíly procházejí spodní částí dutiny lebeční. Současně dobrá komunikace existující mezi nosní dutinou a nervovými buňkami pomáhá aktivovat spící nervové buňky a zlepšit energii mozkových buněk. Proto jsme pro tuto terapii vybrali nosní dutinu.  

Jsou tři hlavní příčiny pro ozařování prostřednictvím nosních dutin: tenká sliznice nosní dutiny s dobrou propustností; bohatá síť cév, která lehce absorbuje laserové záření, oblast bohatá na parasympatické a sympatické nervy 

12.  Proč má polovodičový laserový přístroj tři výkonové stupně?
Tři výkonové stupně přístroje BIOquant -  polovodičového laserového přístroje byly zvoleny na základě citlivosti těla na světlo a schopnosti adaptovat se. Většina starších lidí by si při svých prvních terapiích měla zvolit nejnižší hladinu výkonu přístroje a postupně přecházet na vyšší výkony v závislosti na průběhu terapií, osobních pocitech a míry adaptování na tuto terapii. 

13. Jaké jsou rozdíly před a po terapii BIOquantem?

Ozařování nosní dutiny BIOquantem může snížit viskozitu krve, okamžitě zlepšit mikrocirkulaci, zlepšit kvalitu krve, zjevně zlepšit promývání mozku krví a zvýšit obsah kyslíku v krvi, jakož i dodávky kyslíku do všech tkání a orgánů celého těla; taktéž může v krátkém čase zlepšit stav pacienta při psychóze, bolesti hlavy, závratích, nepohyblivosti končetin a jiných chorobných symptomech poruch mikrocirkulace.

14.  Proč může polovodičový laserový terapeutický přístroj snížit viskozitu krve?

Viskozita krve zahrnuje viskozitu krevních tělísek a viskozitu plazmy. Studie uvádí, že viskozita krevních tělísek je ovlivňována počtem, deformací a akumulací akarocytů a shlukováním destiček, zatímco viskozita plazmy je úměrná obsahu vláknovitých proteinů, krevních tuků a lipoproteinů. Terapie s BIOquantem může snížit stupeň deformace akarocytů, podpořit shlukování  akarocytů a destiček a podpořit rozpouštění fibrinogenů, snížit obsah tuku v krvi a zvýšit obsah lipoproteinů vysoké hustoty a tak postupně snížit viskozitu krve. Klinické testy ukazují, že ve většině případů ischemických kardiovaskulárních onemocnění je viskozita krve vysoká, což pozitivně souvisí s rozvojem nemoci. Proto ozařování nosní dutiny polovodičovým laserem může zlepšit viskozitu krve, což má velký význam při předcházení srdečně cévním nemocím. 

15.  Jaký je terapeutický mechanizmus laserového ozařování nosní dutiny pro léčení srdečně a mozkově cévních onemocnění?
Pro koronárně srdeční onemocnění, mozkovou trombózu a jejich následky, které nejčastěji způsobují smrt, sehrává ozařování nosní dutiny polovodičovým laserem úlohu řešení symptomů, ale i hlavních příčin vzniku problémů a současně tyto příčiny odstraňuje. V první řadě jde o řešení nedostatků a poruch v zásobování tkání kyslíkem, které je charakteristické pro tento druh onemocnění. Při aplikaci může BIOquant způsobit depolymerizaci akarocytů a krevních destiček, a snížit viskozitu krve. Postupně se takto může obnovit funkce krve při kvalitním zásobování organizmu kyslíkem, jakož i zvrátit patologický proces; v druhé řadě, jak se zlepšuje cirkulace krve, zlepší se metabolizmus a také imunita těla; toto není přínosem jen pro zlepšení zdraví, ale i pro předcházení navrácení nemoci a tedy pro zlepšení kvality života a jeho prodloužení. To dokazuje, že terapie s BIOquantem je typem pozitivního ošetření. 
16.  Jaký je terapeutický účinek laseru na léčení různých typů onemocnění? 
· Může se používat po zavedení  bypassu nebo stentu?

Samozřejmě ano, protože všichni pacienti, kteří mají bypass srdce a stent nadále berou léky proti srážení krve a pro dlouhodobé snížení viskozity krve je BIOquant momentálně tou nejlepší metodou. Jistá pozornost při terapiích však je na místě.
· Může ho používat člověk s kardiostimulátorem?

U lidí s kardiostimulátorem dochází k elektromagnetickým interferencím mezi přístrojem BIOquant a kardiostimulátorem a proto nelze používání přístroje doporučit.
· Mohou ho používat lidé trpící koronárními onemocněními?
Obvyklé léčení koronárních onemocnění se zaměřuje na zvýšené promývání myokardu rozšířením cév, což nemůže vyřešit hlavní příčinu (příliš vysoká viskozita krve!), zatímco ozařování laserem může zásadně vyřešit problém zásobování myokardu krví, zvýšit a zlepšit zásobování kyslíkem, obnovit funkci myokardu a ozdravit tělo. Proto je BIOquant v daných případech velmi vhodné řešení.
· Jak pomáhá BIOquant při řešení problémů se spánkem?

Dnešní rychlý pracovní styl, znečištěné a hlučné životní prostředí v moderní společnosti mají u lidí často za následek duševní napětí, změny nálady a poruchy spánku. To je zjevné obzvlášť u starších lidí a lidí postižených nemocí. Biologické hodiny lidského těla (fyziologický rytmus) se lehce vyvedou z normálního tempa, ať už z osobních důvodů nebo vlivem jejich okolí a to také bývá příčina, proč starší lidé nemohou dobře spát. BIOquant terapie může zlepšit a obnovit fyziologickou funkci krve, upravit funkční stav nervového centra, tím se odstraní nebo alespoň podstatně zmírní nervozita, upraví a obnoví se normální fyziologický rytmus a lidé postupně začnou lépe spát. Někteří uživatelé měli zkušenosti, že po několika terapeutických kůrách se u nich prohloubil spánek, prodloužila se doba spánku a insomnie se redukovala, což má pozitivní účinek na délku života starších lidí, výkonnost lidí středního věku a inteligenci mladých lidí. 

· Proč se nespavost u některých lidí zlepšila, u některých se zhoršila? Není to protiřečení?

Existují fakta pro zlepšení spánkového procesu terapeutickým laserovým zařízením BIOquant, která jsou normální: v závislosti na fyzické kondici některých lidí se jejich stav zlepší bezprostředně po terapii, zatímco u některých lidí se délka spánku zkrátí. Většina těchto lidí ale vypovídá, že čas spánku je sice kratší, než  předtím, avšak jeho kvalita se zvýšila a oni se druhý den necítí tolik unaveni. Ve skutečnosti zlepšení a změny v délce spánku jsou dva různé vlivy terapie, které se promítají v srdečně-cévním systému na základě individuálního stavu uživatelů. Lidé, u kterých se čas spánku zkrátil, se postupně v průběhu terapie vrátí k normální délce spánku, který je však hlubší, vydatnější.
· Proč někteří lidé cítili zvýšené pocení a určité bolesti hlavy?

Všichni lidé s nahoře uvedenými symptomy mají problémy se srdcem; jestliže se po ozáření laserem zvýší saturace krve kyslíkem, zrychlí se cirkulace krve a taktéž se zvýší tep, což zdraví lidé snášejí normálně, zatím co lidé s nemocným srdcem to pociťují jako problém. Rozhodně doporučujeme, aby tito lidé prošli krátkou dobou adaptace s nižším výkonem přístroje a kratší dobou ozařování. Tento symptom se postupně během doby adaptace vytratí a potom je možné postupně zvyšovat výkon přístroje a prodlužovat dobu terapie. Pokud se dlouhodobě nemůžete adaptovat, přestaňte přístroj používat.
· Jak dlouho trvá, než se sníží viskozita krve a hladina tuků v ní? Jak dlouho může trvat, než přestaneme brát léky? Vrátíme se po skončení terapií do původního stavu?
a/ viskozita krve: po 20 – 30minutovém ošetření dochází k zjevnému zlepšení, například u akarocytů se změní struktura z nahromaděných na vláknité, později z vláknitých přejdou do volného stavu, popřípadě se uspořádání akarocytů nezmění, ale zvýší se aktivita buněk, atd. Avšak z důvodu individuálních rozdílů to u různých lidí s různými potížemi vyžaduje odpovídající délku terapií. Nelze vyslovovat všeobecné závěry pro všechny. Dosažený stav má poměrně velkou setrvačnost.
b/ Krevní lipidy: Obvykle trvá 7 - 30 dní než se situace zlepší, něco je viditelné, něco ne. Úplně zjevně se krevní lipidy sníží po 3 – 6 měsících ošetřování. Lipidy se po ošetření nevrátí, ale je potřebné dávat si pozor na stravu a životní návyky. 

· Mohou přístroj používat lidé s takovými následky cévních onemocnění, jakými jsou paralýza, apatie a ztráta mobility? Jakých účinků lze dosáhnout?

Samozřejmě ano. Toto ošetření sehrává důležitou úlohu při řešení jak průvodních symptomů, tak i základních příčin potíží a hlavně při jejich odstraňování. V první řadě proti poruchám zásobování kyslíkem, které jsou příznačné pro toto onemocnění, může ozařování nosní dutiny laserem postupně obnovit funkci krve v zásobování kyslíkem a může odvrátit patologické procesy; za druhé, jak se zlepšuje cirkulace krve, zlepšuje se i metabolizmus a také imunita těla. Jde o přínos nejen pro zlepšení zdraví, ale i pro předcházení návratu nemoci a tedy pro zlepšení kvality života a jeho prodloužení. To ukazuje, že BIOquant terapie jsou typem pozitivního ošetření, které se odlišuje od jiných typů ošetření.
17.  Jaká nesnášenlivost se projevuje při používání BIOquantu ?
a/ symptomy, jako například závratě a pocit tlaku v hlavě jsou způsobeny zvýšením zásobování krví a kyslíkem. Většina starších lidí má problém nedostatečnosti zásobování mozku krví, způsobený mozkovou arterosklerózou, takže když se mikrocirkulace rychle stane plynulou v důsledku RBC, potom se množství krve a kyslíku v mozku rapidně zvýší, ale tvrdnoucí tepny v mozku se nedokáží okamžitě přizpůsobit a my pozorujeme nahoře uvedené symptomy. Tyto symptomy ve všeobecnosti trvají od sedmi dní do půl měsíce a zcela se ztratí po jednom měsíci BIOquant terapií. V tomto případě často pacientům doporučujeme, aby při prvních terapiích zkrátili čas aplikace. 

b/ srdeční frekvence způsobená zvýšením zásobování srdce krví a nevyvážené obnovení funkce srdce: depolymerizace akarocytů rychle způsobuje, že zpětný tok krve do srdce se zvyšuje, ale srdeční funkce se neobnovuje dostatečně rychle; potom srdce potřebuje, aby se prodloužila doba stahů srdce, aby se předešlo vracení příliš vysokého množství krve do srdce. Uvedený symptom se brzy ustálí. Pokud by někdo tento symptom cítil jako problémový, či nepříjemný, doporučujeme zkrátit čas terapií, případně ji na nějakou dobu zcela přerušit.
c/ vlna tlaku krve: tlak krve znamená laterální tlak na stěnu cévy. Hlavní faktory ovlivňující tlak krve jsou: rychlost toku krve a stav cévní stěny. Po používání BIOquantu  se usazeniny akarocytů redukují, mikrocirkulace je hladká, zvyšuje se objem krve tekoucí zpět za určitou časovou jednotku, ale pružnost cévní stěny hlavní tepny se ještě neobnovila, což způsobuje nestejné zlepšení mezi viskozitou krve a arteriosklerózou cévních stěn. Během terapií se tyto pocity zlepšují, případně po dostatečně dlouhé době zcela vymizejí.
d/  vysychání úst a nosu: v blízkosti nosní dutiny jsou bohatá vegetativní nervová zakončení; někteří lidé jsou citlivější na ozařování sympatických nervů nosní dutiny laserem, které vede k zvýšení vylučování acetylcholinu a snižuje se vylučování ze žláz. Tyto symptomy se postupně v průběhu adaptace vytratí, takže lidem pociťujícím tento doprovodný syndrom doporučujeme před ošetřením vypít malé množství vlažné vody, případně si v průběhu terapie navlhčili vhodným způsobem rty.
e/ končetiny trpící senzorickými poruchami po mrtvici mají pocit bolesti a ztuhnutí.

Tento symptom je při terapiích ve skutečnosti příznivý znak. Při mozkové mrtvici dochází k lézám a funkčním poruchám v mozkových buňkách a tedy i k oslabení nebo ztrátě citu a mobility v příslušných končetinách. Ošetřováním polovodičovým laserovým ozařováním nosní dutiny se zlepší mikrocirkulace, zvýší se zásobování krve kyslíkem, mozkové tkáně v poškozených částech mozku a buňky poškozených končetin znovu začnou fungovat a prvními příznaky tohoto ozdravovacího procesu jsou občas mírná bolest, zvýšený pocit tlaku v postižených místech, svědění, či mírné znecitlivění.

18.  K jakému poškození může dojít, když je čas terapie delší než 30 minut?
Pokud je čas terapie delší než 30 minut (přístroj je po dokončení terapie ihned znovu aktivován), nezpůsobuje to žádné poškození, ale nedoporučujeme okamžité opakování terapie, aby nedošlo k únavě akarocytů. Doporučený rozestup mezi dvěma terapiemi je 10 až 12 hodin (nejlépe ráno a večer).
19.  Bude to mít nějaký efekt, když bude čas ošetření kratší než 30 minut?
Pokud je čas terapie kratší, než 30 minut, nebude to mít žádný nežádoucí účinek, jedině snad to, že ošetřující účinek nedosáhne očekávané hodnoty. Kratší doba však bývá v některých případech vhodná pro adaptaci organizmu na terapie, případně pro vyzkoušení reakce organizmu při některých typech onemocnění.
20.  Jaké poškození může přístroj způsobit na houbovitých sliznicích?

BIOquant -  laserový terapeutický přístroj vyzařuje slabé laserové světlo s vlnovou délkou 650 nm, což nejenže nezpůsobuje poškození houbovitých sliznic, ale má dokonce určitý pozitivní  účinek na alergickou rinitidu. 

21.  Může červené světlo z přístroje popálit pokožku?

Terapeutický přístroj nepopálí pokožku, protože červené světlo z něj je studený laser, jehož teplota nedosahuje zvýšení o víc než 0,1 – 1°C.
22. Proč může tento terapeutický přístroj rychle snížit viskozitu krve?
Normální erytrocyt je obalený lipidy a vytváří konglutinace, způsobující viskozitu krve. Když je nosní dutina ozařována BIOquantem -  nízkovýkonovým laserovým přístrojem, může se transformovat optická energie na vnitřní energii erytrocytu a potom odloupnout lipidy, čímž erytrocyty nabudou svůj přirozený volný stav a je obnovena jejich plná funkčnost při mikrocirkulaci.
23. Jako snížit hyperlipidemii BIOquant -  laserovým terapeutickým přístrojem?

BIOquant -  nízkovýkonová laserová terapie může aktivovat produkci enzymů v těle a jak víme, funkcí enzymů je působit jako katalyzátor při rozkladu lipidů, jako například ATP a ATP funkční enzym, které oba mohou odstranit přebytky lipidů nahromaděné v krvi. 

24.  Proč může BIOquant -   terapeutický přístroj zlepšit cirkulaci krve?

Nosní dutina je bohatá na nervové a kapilární cévy a laser může stimulovat sympatické a parasympatické nervy v nosní dutině a způsobit rozšíření a dilataci cév nosní sliznice a tak zlepšit intrakraniální cirkulaci krve a cirkulaci krve v těle. 

25. Proč může BIOquant -  laserový přístroj obnovit erytrocyty do normálního stavu?

Je to z toho důvodu, že po týdenním ošetřování energie fotonů doplní biologickou energii akarocytů, odloupne se adipózní vrstva z povrchu erytrocytu tak, že povrch erytrocytu znova nabude záporný náboj, zvýší se odpudivá síla mezi erytrocyty a zvýší se snaha jednotlivých buněk zůstat samostatnými a nevytvářet shluky.  Proto se také shluky nefunkčních červených krvinek po ozáření BIOquantem a tím dodání přirozeného záporného náboje samy rozděluji a štěpí na stále menší shluky, až v cílovém stavu se plně osamostatní, zbaví všech nánosů ze svého povrchu a mohou tak vykonávat zdravě a přirozeně svoji činnost.
26.  Lze používat BIOquant při mozkově-cévních onemocněních nebo ne?
Mozkově-cévní onemocnění mohou být rozděleny do dvou kategorií, konkrétně na hemoragické mozkově-cévní onemocnění, jakými jsou krvácení do mozku, atd., a na ICVD, jakými jsou mozkový infarkt a mozková trombóza, atd. V prvním případě není povoleno v akutním stádiu používat polovodičový laser a BIOquant potom může být používán jako pomocné ošetření po šesti měsících stabilního zdravotního stavu bez recidivy; v druhém případě přístroj může být používán, podle možnosti pod lékařským dohledem.  

27.  K jakým změnám dojde po ošetření, co bude s krevními destičkami, sníží se jejich počet?

Laserové ozařování BIOquant pracuje s daleko menšími hodnotami, než je práh pro poškození těla a krve, takže nepoškodí složky krve, tkání ani a svalů; pokud jde o shlukování destiček, může být sníženo touto laserovou terapií, při které však nedojde k úbytku krevních destiček. Z lékařských výzkumů a Klinických testů ozařování krve nízkovýkonovým laserem je známo, že ozařováním laserem se může zvýšit funkce fagocytózy leukocytů a tím dochází ke zvyšování imunity organizmu.
28.  Jak dlouhá má být doba terapie s BIOquantem?
Z hlediska jednotlivých terapií je základní délka nastavena již v přístroji na dobu 30 minut. Po uplynutí 15 minut se ozve 10x zvukové znamení, které upozorní na přemístění nosního aplikátoru do druhé nosní dírky. Je jednou, kterou nosní dírku zvolíte jako první a kterou jako druhou. Po skončení terapie se ozve 15x zvukový signál a přístroj sám terapii ukončí. Z hlediska dlouhodobého se doporučuje aplikovat terapii první týden 1x denně, potom možno 2x denně s odstupem 10 až 12 hodin. Celková doba jedné kúry je  nejméně 2 – 3 měsíce denně, měsíc přestávka a znovu 2 – 3 měsíce denně v závislosti na individuálním stavu uživatele a odstraňovaných potížích, proti nimž má BIOquant působit. Základní délka terapeutické a léčebné kůry je tedy kolem půl roku.
29.  Čemu bychom měli ještě věnovat pozornost při terapiích s BIOquantem?
Lidé vynalezli mnoho léků a vyvinuli mnoho technologií, aby byli zdraví a překonali nemoci. Avšak žádná z nich není „všeléčivá“ a dobrá vždy a pro všechny. Po dobu terapií s BIOquantem chceme zdůraznit důležitost kombinovaných opatření, jež je vhodné přijmout. V první řadě je třeba držet vyváženou dietu, pravidelně mírně cvičit, vzdát se kouření, omezit alkohol, stále myslet pozitivně a dobře kontrolovat své emoce; za druhé: nebrat léky na základě vlastního rozhodnutí. A konečně, výkon tohoto přístroje může být nastaven podle toho, jak to vyžaduje, či dovoluje stav nemoci. Jedno terapeutické období trvá zpravidla kolem půl roku. Jak se výsledky opakovaných testů zlepšují, počet terapií je možné snížovat a interval mezi jednotlivými použitími se může prodlužovat.  

30.  Jak dlouhá je životnost BIOquantu ?

Pokud přístroj nebude poškozen nevhodným zacházením a každé použití bude trvat 30 minut, potom BIOquant vydrží asi 4000 hodin provozu. Pochopitelně je třeba v průběhu podle potřeby dobíjet dobíjecí baterie podle pokynů v Návodu k přístroji.
31.  Má BIOquant  nějaké vedlejší účinky?
BIOquant -  laserový terapeutický přístroj nemá žádné vedlejší účinky. Je to laser se speciální vlnovou délkou 650 nm a nízkým, zcela bezpečným výkonem (3, 4, 5 mW). Může pronikat lidskou pokožkou, tuky, svaly a stěnami cév, avšak nepoškodí histiocyty těla. Laser s vlnovou délkou 650 nm je nízkoenergetický laser, jehož intenzita ozařování je podstatně nižší než, práh poškození těla, tkání a krve. Laserové ozařování BIOquant je tedy naprosto bezpečné a bez jakýchkoliv vedlejších nebo organizmu škodících efektů. To je ostatně prokázáno jak Klinickými testy, tak i mezinárodními certifikacemi, kterými BIOquant disponuje. 

32.  Proč někteří lidé necítí zlepšení fyzických symptomů, ale pod mikroskopem je vidět zlepšení stavu buněk?

Závisí to na individuální citlivosti, jakož i na průběhu onemocnění jako takového. Dlouhá a léta medikamentózně tlumená onemocnění se zlepšují pomaleji. Princip BIOquant - laserové terapie spočívá především ve zlepšování mikrocirkulace, celkového stavu krve, zrychlování metabolizmu, což je průběh kauzálního ošetření. Dosažený efekt je relativně pomalý pro zásadní zlepšení u dlouhodobých pacientů. V této věci je třeba být trochu trpělivý. BIOquant používá účinnou a zároveň šetrnou metodu odstraňování potíží, zatímco očekávání jsou rychlá a vysoká. Je třeba být trpělivý, účinky se dostaví. To je také důvod, proč někteří lidé vidí zlepšení v mikroskopu při analýzách z kapky krve, ale nevidí nebo necítí zlepšení fyzických symptomů. To znamená, že ještě neuplynul dostatečně dlouhý čas k tomu, aby se zlepšení týkalo globálně celého těla. Když se krev zlepší na určitou úroveň, doprovodné symptomy potíží se přirozeně ztratí. 
33.  Symptomy se v průběhu terapií zlepší, ale co dělat, když se po určitém čase vrátí nebo je léčení neefektivní?
/1/ V prvé řadě je třeba zajistit správné použití BIOquantu a správný průběh terapií. 

/2/ Je velmi vhodné dodržovat správný životní styl. Podle příčin jsou mozkově-cévní onemocnění určitým typem nemocí životního stylu. Pokud nebudeme mít správné návyky, efekt ošetření bude velmi redukovaný, bez ohledu na použitou metodu. 
/3/ Po dobu terapií, když už tělo nabylo určitou rovnováhu, efekt nemusí být pocitově zcela zřejmý, což ale neznamená, že efekt není žádný. V tomto případě je třeba pokračovat v terapiích. 
34.  Bude laserový zářič po dlouhodobém používání výkonově oslaben? Při ozařování laserem dochází k odchylce. Vyžaduje to výměnu laserového nástavce?
Po delší době používání vykazuje přístroj určitou míru oslabení, ale laserový zářič vydrží desítky tisíc hodin tak, že oslabení výkonu laserového zářiče nemá vliv na efektivnost terapií. Vlnová délka laseru vykazuje odchylku tehdy, když byl přístroj používán již velmi dlouhou dobu, nicméně úroveň oslabení výkonu laserového zářiče je tak nízká, že je to možné ignorovat, protože to nemá vůbec vliv na účinek ošetření. Jsou to odchylky měřitelné specializovanou měřící technikou, avšak z pohledu účinku terapií je to naprosto nepodstatné.
35.  Může být přístroj na laserovou terapii kombinován s jinými ošetřeními?

Úloha laserového  přístroje je podobná přirozené terapii používané k regulaci fyziologických funkcí, což nevylučuje použití i jiných terapií. Pokud jsou jiné terapie vhodné pro pacienta, nebo jsou doporučeny lékařem, potom mohou být plně kombinovány s přístrojem BIOquant. Některé terapie mohou zvýšit svoji efektivitu díky ozařování laserem. Příkladem může být medikamentózní léčba spojená s terapií BIOquantem, protože ozařování laserem může podpořit absorpční schopnost gastrointestinálních sliznic a zlepšit cirkulaci krve. 
36. Jako dlouho může být používán aplikační nosní nástavec? Jak ho používat? Kde se dá koupit?

V zásadě je to jednorázový produkt, ale jednou osobou může být používán i opakovaně. Je třeba utírat ho po terapii gázou, případně omýt vlažnou vodou. Použití organických rozpouštědel je zakázáno. Protože je z plastu, musí být vyměněn každé tři měsíce používání. Je možné ho proplachovat také v 75% čistém alkoholu. Náhradní nosní nástavce se dají přikoupit u prodejce BIOquantu jako náhradní díl.
37. Co je třeba dělat, když se nedají nabít dobíjecí baterie?
Pokud v přístroji nefungují baterie nebo jsou nenabité (přístroj se nezapne, případně po zapnutí trvale pípá, což je signalizace nedostatečně nabitých baterií), nutno posoudit, zda správně funguje nabíječka baterií (viz návod výrobce nabíječky). Po normálním nabití by měly na přístroji BIOQUANT svítit pracovní kontrolní žárovky. Pakliže přestaly správně fungovat dobíjecí baterie, zakupte ve specializovaném obchodě novou sadu AAA dobíjecích baterií, Jestliže přestala fungovat nabíječka baterií, zakupte v tomtéž obchodě jinou. Tady jen upozornění, že na baterie a nabíječku se nevztahuje dvouletá záruka, tyto věci jsou k přístroji dodávány zdarma jako bonus. Pokud ale i nadále problémy přetrvávají, je třeba poslat zařízení prodejci k identifikaci závady společně se záručním listem (daňový doklad) a technickou kartou přístroje (uložen v prodejním balení v krabici BIOquantu ve spodním patře).
38. Jak udržovat přístroj?

Přístroj je určen ke každodennímu používání. Pokud jej nebudete používat delší dobu (měsíc a déle), vyjměte z přístroje baterie a uložte je mimo přístroj. Až přístroj budete v budoucnu opětně uvádět do chodu, je třeba nejprve dobít baterie v nabíječce baterií a ty pak vložit opět do přístroje. Pozor na správnou polarizaci baterií (+/-). Tak předejdete škodám, který by mohly vzniknout případným "vytečením" baterií do přístroje. 

Když přístroj používáte, nepřitlačujte příliš koncovku laseru, protože je to křehká a velmi citlivá část přístroje, ani netlačte příliš silně na nosní aplikátory. Vyvarujte se obtáčení kabelu kolem přístroje, jinak hrozí jeho poškození! Udržujte laser a celý přístroj v čistotě, protože prach a nečistoty snižují výkon laseru. Přístroj po použití nenechte volně položený, ale uložte jej do krabice a tu na stinné suché místo.
39. Jak uplatnit záruku produktu?

Na BIOquant - polovodičový laserový terapeutický přístroj je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na baterie a nabíječku baterií, které jsou dodávány ke každému přístroji zdarma jako bonus. V záruční době za splnění uvedených podmínek prodejce ručí za bezplatný servis. 
Tento přístroj jako zdravotnická pomůcka disponuje všemi potřebnými certifikáty a osvědčeními pro plné a bezpečné používání ve všech zemích Evropské Unie a tedy i v České Republice. Základní certifikáty k přístroji (technický EU a dva medicínské od speciální laboratoře EU) jsou vytištěny na tašce BIOquant. V ČR je navíc BIOquant registrován také u Ministerstva zdravotnictví, stejně jako oprávněný dovozce, distributor a servisní středisko
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